


SeptoMatrix Cervical @
‘Transparatie malrix voor restauraties van klasse V

SeptoMatrix Cervical is een apparaat dat gebruikt zal worden voor modellering composieten in
Klasse V restauraties, samengesteld door 5 verschillende maten en felxibele schelp vormen. De
malrices z0rgen voor een perfecte aanpassing in het cervicale gebied van de tand wanneer deze
onder druk word gehouden. Ook geldend voor het toestaan van de visualisatie en polymerisatie van
Ee ‘composle}j vanwege de transparantie. Het resultaat is een uitstekende tand anatomie en een
ortere procedure.
Gebruik: Selecteer 1 van de § beschikbare maten die het best past bij de tand om deze te herstellen
Pas de matrijs aan, aan het instrument. Als de holte een uitbreiding heeft raden we de gingivale
intrekking aan. Plaats de laatste laag van de composiet, de matrix te comprimeren tegen de tand
dwingt e composiet te stromen naar incisie/occlusale regio. Verwijder de excessen van de randen
van de matrix en polymeriseer voor 10 seconden door de matrix. Verwijder de mam&s en voliooi de
polymerisatie volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het composiet. Voer

olijst procedures uit.

erkrijgbaar in 5 maten.
Waarschuwingen,
De matrijsen kunnej

e afwerking en

en i Alleen voor pr gebruik.
S en maar 1 keer gebruikt worden. Als er een bewezen allergie van komt, mag hef
product niet gebruikt worden. Het ordt aanbevolen dat het gebruik van de matrices alfijd gepaard
gaat met absolute isolatie van het operatieveld, omdat losse voorwerpen kunnen worden ingeslikt
of per ongeluk worden ngezogen k ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moef worden
gem/e\d aan ?e Eahnkam en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiént
71jn/is gevestigd.
R{einiglgng engmerilisatie: Het apparaat kan worden gesterilliseerd door een autoclaaf bij 126°C —
16 minuten / 134°C — 18 minuten. Voorafgaand aan'Sterilisaie, doorgaan met reinigen met water
en enzximallsch reinigingsmiddel. Reiniging: Voer de reiniging uit met behulp van water en
enzymatisch wasmiddel bestaande uit 4 enzg/men (Amylase, Protease, Lipase en Carbohydrase) en
mef een zuiver pH-bereik tussen 6,5 - 7,5. Bereid de oplossing volgens de richtlijnen van de
fabrikant. Het water moet drinkbaar zqn Voor de meest efficiénte werking wordt aanbevolen dat de
temperatuur tussen 40°C en 55°C "\{gt. Dompel de producten onder en laat het gedurende 5
minuten in contact met de oplossing. Haal de onderdelen uit de oplossing en spoel ze minimaal 10
seconden af met stromend water. Droog de onderdelen af met” absorberend papier of
wegwerpdoekjes. Inspectie: Controleer het product voor ieder gebruik, bekijk of het schade bevat
aan de uiteinden of scheuren over de lengte van het instrument, &n gebruik het in deze gevallen niet.
Scheuren duiden op een kwetsbare staat van het materiaal, wat kan leiden tot het breken van het

rodict

gamenstelling: Instrumenten: Polysulfon. Matrijs: Polypropyleen .

|lzewaren:_Bewaren moet in droge en opgeborgen plekken waar geen zonlicht kan komen.
re:
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SeptoMatrix Cervical
Matriz transparente para restauragdes de Classe V

SeptoMatrix Cervical é um dispositivo para modelar compdsitos em restauracdes Classe V. Suas
pontas em formato de concha, disponiveis em cinco tamanhos diferentes, possuem flexibilidade
suficiente para se adaptar a regido cervical do dente quando comprimida sobre o mesmo,
resultando em restaurat{oes com o6tima_anatomia, reduzindo o fempo de procedimento.
Transparente, a SeptoMatrix Cervical FDSSIDHII& a visualizacdo e polimerizacao do compdsito,
reduzindo o tempo de acabamento e polimento.
Uso: Selecionar dentre 0s ¢incos tamanhos disponiveis o que melhor se adaptar a0 caso. Adaptar
a matriz ao instrumento. Se a cavidade fiver extensao subgengival, promover afastamento da
gengwa Ao inserir a ltima camada de resina, comprimir a matriz contra a regiao cervical do dente
le maneira que 0 escoamento do excesso Seja para incisal / oclusal. Remover 03 excessos e
polimerizar por 10 sequndos, Remover a matriz e completar a polimerizago de acordo com o
recomendado pelo fabricante do compdsito. Realizar os procedimentos de acabamento e polimento
normalmente.
Disponivel em 5 tamanhos. L . N .
Adverténcias, precaucoes e restricges: Uso profissional. As matrizes sdo de uso (nico. Sua
reutilizagdo pode causar contaminado cruzada, Em casos de a\eagla comprovada a qualquer um de
seus componentes, 0 produto nao deve ser utilizado. Recomenda-se que 0 uso das malrizes seja
sempre acompanhado pelo isolamento absoluto do campo operatdrio, pois objetos soltos podem
ser engolidos ou aspirados acidentalmente. Oualguer incidente grave relacionado ao dispositivo
deve ser comunicado ao fabricante e a autoridade competente do Estado-Membro em que os
utilizadores e/ou doentes estdo estabelecidos. _ B
Limpez: sterilizacao: Os instrumentos sao esterilizaveis em autoclave (126°C — 16min /
134°C — 18min). Antes da esterilizagdo, realizar a limpeza com o auxilio de agua e detergente
enzimatico. Limpeza: Realizar a limpeza com o auxilio de gua e detergente enzimatico 4 enzimas
(Amilase, Protease, Lipase e Carboidrase) e com faixa de pH puro entre 6,5 — 7,5, PvePar,ar a
solugao_conforme  orieniagoes do fabricante. A agua deve ser potavel. Para maior eficacia,
recomenda-se que a temperatura esteja entre 40°C e 55°C. Submergir 0s produtos e deixar em
contato com a solucdo durante 5 minutos. Retirar as pegas e enxaguar com agua corrente por, no
minimo, 10 sequndos. Secar as pecas com papel absorvente ou lencos descartaveis. Inspecao:
Verifique o produto antes de cada uso, observando se hd danos nas pontas ou fissuras ao longo do
instrumento, e nao utilize nesses casos. As fissuras sao indicativos de fragilidade do material, que
ode causar a quebra do produto. . )
omposicao: Instrumentos: Polisulfona. Matrizes: Polipropileno.
Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e a0 abrigo da luz solar.
A?resenta%ao: .
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SeptoMatrix Cervical B
TIpo3payHan MaTpyLia AnA pectaspaLii V knacca
SeptoMatrix Cervical - 3T0 MHCTPYMEHT, WCMIONb3yemblil AN MOAENMPOBaHMA

KOMNO3UTHBIX PeCTaBpauyii Ny pecraspaunax no V. Knacca, COCTOALLM W3 NATY
Pa3nnYHbIX PasMepoB i FMOKoN ! M
nojyiecHeByi0 aanTaLio B NPULIEEUHO 0ONACTIA 3y0a NPY AaBNeH Ha Hee, KpoMe
TOr0 ObeCHieuiBaloT XOPOUYIo BU3yanM3alMio PAGOYEro MONA W KauecTsenHyio
MONMMEPM3ALMIO 33 CYET MPO3PAYHOCTA. Pe3ynbTaTom ABNAETCA MPEBOCXORHAA
2HATOMV 3y6a 1 COKDALIeHVIE BREMEHN Ha PECTABRaLIIO.

YkasaHve i ¥ pa3mep B COOTBETCTBIAN
C PecTaBpupyembiM 3y6om. YCTaHOBMTE MATpuilly Ha MHCTpYMEHT. ECWI MOMOCTb
PaCrionaraerca HiKe Kpas Aechibl, fAecHbl. Mocne

TIOCNELHErO CTIOA KOMIOSVTA MDVKMITE MATPWLLY K 3y0Y, Tak, UTOGbI KOMMOSVIT MOTeK K
Pe3L0BOMY / NPUKYCHOMY pervioHy. CHIMUTE M3NNLIKI C KpaeB MaTpViLbl 1 BbINONHMTe
MOMMMEPH3aLMIo Yepe3 MaTpLly B TeueHue 10 CeKyHz. YoepuTte MaTpuLly v 3aBeplunTe
NOMMEPU3aLVIo B COOTBETCTBUN C
BbiMosnHuTe WnndOBKy 1 NONMPOBKY.
[OCTYMHO 5 Pa3MepoB.
[peflynpexaeHms, Mepbl MPESOCTOPOXHOCT W OrpaHMyeHns: Tonbko  Ans
POGECCUOHANLHOTO MPUMEHEHYA, MaTpULIbl MOXHO MCMONb30BaTh TOMbKO OfIMH Pas.
lOBTOPHOE ~ MCTIONb30BaHME ~ MOXET MPUBECTU K MEpEeKPECTHOMY  3apaKeHuio.
3anpelleno 1CroboBaTh MPOAYKT B CyUae ayiepruii Ha /lobon 13 KOMMOHEHTOB.
Urobbi 136exatb CnyJaitHoro npors v3nenus,
TOIHYIO U30NALMIO OMEPALIMOHHOTO MOMA. O II0ObIX CEPLE3HDIX MHUMAEHTAX, CBA3aHHbIX
C YCTPOVICTBOM, HEOBXOPUMO COOBILIATL V3TOTOBYTENIO 1 COOTBETCTBYIOWIVM OpraHaM
[OCy/1apCTBa, B KOTOPOM HAXO[ATCA NONIb30BATENM YCTPOMCTBA U / WV AALVEHTbI.
OuNCTKa 1 CTepuM3aLNA; VIHCTPYMEeHT MOXHO CTepUniN30BaTh B aBToKase Npu 126°C- 16
MuHyT/ 134°C- 18 MuHyT. fleper] CTepuni3aLiven BLINONHITE OYUCTKY C MCTIONb30BaHMEM
BOJIbl 11 EPMEHTHOTO MOIOLLIETO CPepCTBa. OYMCTKA: BBINOMIHITE OUMCTKY C MOMOLLbIO
0l 1 NOIOUETO CPecTes, CORREIGILETD ¢ geprirta anitasa, poreasa nunasa
Kapborugpasa), ¢ pHoOT6,5707,5. PacTBOp B COOTBETCTBUN C
PeKkoMeHaaUMAMIA Mpov3BoaNTens. Bopa AoMmKHa GbiTb MWTHEBOW. [nA_Gonbluent
™ Cs, UTOBbI paTypa coctagnana or 40°C o 55°C.
Tlorpy3uTe NPoAYyKTbI M OCTABLTE B KOHTaKTe C PaCTBOPOM Ha 5 MUHYT. V3BnekiTe getann
11 MIPOMOITE NPOTONHOI BOOV He MeHee 10 cekyk. BbicywnTe AeTani ¢ MoMOwIbIo
marv win candetok. - OCMOTP: Mepep Kaxabim
VICMOb30BaHVIEM MPOBEPAVITE. M3eNive, OGpALLAR OCObOE BHVNGHVE Ha Hanmue
TOBPEXIEHMIA HAKOHEUHIIKOB WA TPELLIVIH Ha VIHCTPyMeHTe. B Cilydae 0BHapyKeHVA
TakVX MOBPEXAEHN He WCMOMb3yifTe V3Henve. TPelliHbl YKasbiBaloT Ha XPYMKOCTb
MaTepuana, 4TO MOXET NPUBECTM K €r0 MOJIOMKe.
Cocras: VIHCTpymeHTbI: MonncynbhoH. MatpuLibi: MonvnponuneH.
XpaHeHVA: XpaHyTb B Cyxom MecTe BHe

Saprarmyt
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nyveit.

SeptoMatrix Cervical .
Prozirna matrica za restauracije klase V

SeptoMatrix Cervical instrument je koji sluzi za modeliranje kompozitnih materijala_kod
restauracija klase V, a sastoji se od pet razli¢itin velicina i fleksibilnih Skoljkastih oblika. Matrice
omogucavaju savrenu prilagodbu spod desni, na najuzem dijelu zuba kad zadrzite pritisak fe
omogucavaju vizualizaciju |,pohmenzacuku kompozita zbog svoje prozimosti. Rezultat je izvrsna
anatomija 2uba | skraceng vrijeme postupka. X

Kako koristiti: Od pet dostupnih veli€ina odaberite onu koja se najbolje prilagodava zubu za
restauraciju, Prilagodite matricu instrumentu. Ako kavitet ima proSirenje ispod gingive, osigurajte
retraku{(u gingive.” Umetnite zadnji SlO} kompozita i pritisnite matricu na zub tako da osigurate
protok kompozita u podruie kaviteta / okluzalno podruéje. Uklonite viskove s rubova matrice i
polimerizirajte matricu 10" sekundi. Uklonite matricu I dovrSite polimerizaciju u skladu s
Breporukamagmlzyqdaia kompozita. lzvrSite postupke zavr$ne obrade i poliranja.

lostupno u 5 velicina. o . .

Upozorenja, upozorenje i ogranicenja: Samo za profesionalnu upotrebu. Matrice sluze za

jednokratnu upotrebu. U slu€aju ponovne upotrebe moze do¢i do unakrsne kontaminacije, U
slucaju dokazane alergije na neku od komponenti, nemojte upotrebljavati proizvod. Kako biste
|zhlegh nehoti¢no qulanje proizvoda, nuzno je u pnapunosh izoliratj operativno polje. Svaki ozbiljan
Stetni dggada& do kojeg je do3lo u vezi s proizvodom trebalo prijaviti proizvodacu i nadleznom
tijelu drzave clanice U }gomJ se korisnik ifili pamlem nalaze.
iscenje i sterilizacija: Instrument mozete sterilizirali parom pri 126°C — 16min / 134°C —
éSmm Prije_sterilizacije predmet oéistite pomocu vode i enzimskog deterdzenta. CiScenje;
|§‘c'en#'e izvrsite uz pomoc enzima vode i enzimske deferdzenta 4 (amilaza, proteaza, lipaza i
|drala{/\ s ¢istim rasgonom pH izmedu 6,5 - 7,5. Pripremite riesenje prema uputama
/oda bi trebala biti pitka. Za bol(u ucinkovitost preporucuie_se temperatura izmedu
55°C. Potopite proizvode | ostavite U kontaklu 5 minuta s otopinom. Skinite dijelove i isperite
pod teku¢om vodom na};mame 10 sekundi. Komade osusite upijajucim papirom ili maramicama za
Jednokratnu upotrebu. Provjeravanje: Provjerite proizvod prije svake upotrebe, imajuéi na umu da
ima vrhova ili Fukctma na instrumentu i nemojte ih koristiti u'takvim slucajevima. Pukotine ukazuju
na krhkost materijala $to moze uzrokovati lom proizvoda.
Sastav; Instrumenti: Polisulfon. Matrice: Polipropilen. . o
Skladistenje: Skladistite na suhom i hladnom mjestu, podalje od sunéeve svjetlosti

Varig e Fréizvoda: o i
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SeptoMatrix Cervical . @
Prozorna matrica za rekonstrukcije razreda V'

SeptoMatrix Cervical je instrument za i materialov lp_r\ ukci
razreda V v petih razlienih velikostih in s prilagodljivo obliko lupine. Ko so matrice pod pritiskom,
zagotavljajo popolno subgmgwa\nognlagomlev v cgrvikalnem predelu zoba, poleg tega pa zaradi
svoje prozornosti omogocajo pregled in polimerizacijo kompozitnega materiala. Rezultat je odliéna
anatomska oblika zoba'in krajSi €as izvedbe postopka. y A

Kako uporabiti: Med pefimi_razlienimi velikostmi %beme tisto, ki se najbolje pnIePa
rekonstruiranemu zobu. Prilagodite matrico instrumentu. Ce se kaviteta nadaljuje v subgingivaini
Fredel ‘odmaknite dlesen. Vstavite zadmo{]\asl knmf)ozwme jamateriala, pritisnite matrico nazob in
{ako fztisnite kompozitni material v incizalni/okluzalni predel. Odstranile presezke z robov matrice
in polimerizirajte deset sekund skozi matrico. Odstranite matrico in dokonﬁaﬁlg polimerizacijo v
sk\ladu s priporo¢ili proizvajalca kompozitnega materiala. Izvedite postopke zakljuéne obdelave in
oliranja

a vol{p v petih velikostih. » .
0Opozorila, varnostni ukrepi in omejitve: Samo za strokovno uporabo. Matrice so namenjene za
enkratno uporabo. Ponovna uporaba lahko povzroéi navzkrizno kontaminacijo. lzdelka ni dovoljeno
U

rabo. Ponovna uporaba lanko po 0 a

pnrab\‘atl,lprl acientih z alergijskimi reakcijami na katero koli od njegovih sestavin. Da pacient ne
bi’pogoltnil izdelka, morate obvezno uporabiti tehniko popalne izolacije de\ovnega polja. Ireba 0
vsakem resnem zapletu, do katerega je prislo v zvezi s Fmpo_maékom obvestif \vfmwzvaJalca in

ristojni organ drzave clanice, v kaleri ima uporabnik infali pacient staino prebivaliSee, .
iscenje in sterllizaclla: nstrument jg primeren za sterilizacijo v avioklavu pri 126°C — 16min /
134°C — 18min. Pred sterilizacijo ga ocistite z vodo in detergentom, ki vsebuje encime. Cidcenje:
Ocistiti z vodo in enzimatiénim detergentom 4 enzime (amilaza, proteaza, lipaza in oglikovih
hidratoy) in SJ)asom cistega ph med 65-7,5. Pripraviti razstoping skladno z navodilom
gmzva jalca. voda mora biti pitna. za vecjo ucinkovitost predlagamo, da naj bo temperatura med 40

ic in 56c. Potopiti izdelke in pustiti Jih v razstopini za najmanj 10 sekunde. "Posuliti dele z
vpojnim papirjem ali z rol za enkratno uporabo. InSpekeija; preglejte izdelek pred vsako
uporabo in opazujte, V/ slucaju, da je kakSna okvara na koncih ali razpoka po celem izdelku ne
u[&nrim]ane ga v takih sluéajih. Razpoke so znak krhkosti materiala, kar lahko povzroéa lom
izdelka

el
estava: Instrumenti: polisulfon. Matrice: polipropilen,
Skladiscenje: Hraniti na suhem in hladnem mestu, zaSiteno pred sonéno svetlobo.
Razlicice izdelkov: . .
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SeptoMatrix Cervical . @
Caursprdiga matrica V/ klases restauracijam
Cervical ir ko izm: &sanai V. Klases

0 izmanto
 tam ir elastigas piecu dazadu lielumu un formu veidnes. Atrodoties zem spiediena,
matricas nevainojami veic zemsmaganu adaptacijas funkciju zoba kaklina regiona, turklat tas ir
caurspidigas un tadejadi nodrosina redzamibu un kompozitmateriala polimerizéSanas iespeju.
Rezultata tiek izveidota Fveciza zoba anatomija un samazinats procedarai nepieciesamais laiks.
Lietosana: No pieciem lielumiem izveliefies to, kurs restaurejamajam zobam ir vispiemerotakais.
Uzstadiet matricu uz instrumenta.Ja dala kavitates ir zem smaganam, veiciet smaganu retrakciju

leklajiet Déﬂé’jD kompozitmateriala kartu un piespiediet mamgu pie zoba, lai kompozitmaterialu
virzitu vz okluzalo virsmu. Nonemiet parpalikumus no matricas malam un 10 sekundes
Eollmenzéﬂet _caur _matricu. Nonemiet matricu un pabeidziel polimerizaciju, ieverojot
ompozitmaeriala razotaja ieteikumus. Veiciet pecapstradi un pulesanu.

Pieejami 5 lielu o L .
Bridinajumi, piesardzibas pasakumi un ierobezojumi: Tikai profesionalai lieto3anai. Matrica
paredzela vienreizejai lieto3anai. Atkartota lieto3ana var izraisit savslaniwém piesarnojumu. Ja ir
zinams par alergiju pret kadu no sastavdalam, izstradajumu nedrikst lietot. Lai ‘izstradajums
nejausi netiktu norits, operacijas laukam {énodnﬁma pilniga \zo\ém&a Jebkads nopietns ar lerici
salstits negadijums balu japazino razotajam un tas dalibvalsis kompeteniajai iestadei, kura
lietotajs veic uznemejdarbibu unjvai dzivo pacients. L

Puhastamine ja steriliseerimine: Instrumenti voib autoklaavis steriliseerida temperatuuril 126°C
— 16min / 134°C — 18min. Enne steriliseerimist tuleb toode puhastada vee ja ensimaatilise
uhastusvahendiga. Puhastamine: Puhastage vee ja ensiimaatilise pesuvahendi 4 ensuimi
[amiilaas, proteaas, lipaas ﬁ' karbohudraasl( abil ja puhta pH vahemikuga 6,5 — 7.5. Va\m\slage
lahus etie vastavalt tootja juhistele. Viesi peaks olema jooqikalblik. Parema efekliivstise tagamiseks
on soovitatav, et temperafuur oleks vahemikus 40°C kuni 55°C. ssukeldage tooted sukel dudesWJa
laske lahusel 5 minutiks kokku puutuda, Eemaldage osad ja loputage voolava vee all vahemalt 10
sekundit. Kuivatage tikid imava paberi voi tinekordselt kasutatavate salvratikutega. Ulevaatus:
kontrollige toodet enne iga kasutamist, veenduge, et ndpundited poleks karyustalud Vi ei oleks
molemal instrumendil pragusid. Sel juhul arge Seda kasutage. Praod viitavad materjali haprusele,
mis voib poh‘uslada foote purunemise, .

Sastavs: Insirumenti: polisulfons. Malricas: polipropiléns.

IUz?(I:‘ $ana: Uzglabat vésa un sausa viela, arpus saules gaismas.

Izskats:
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SeptoMatrix Cervical B @
Labipaistev matriits V/ klassi taastustotdeks

SeptoMatrix Cervical on instrument, mida kasutatakse komposiitide modelleerimiseks V klassi
taastustoodes ja mis koosneb viiest eri suurusega ja painduvast kestakujust. Matriitsid tagavad
surve all hoituna taiusliku subgnl_ngwaalse kohale Sobitumise hambakaela piirkonnas, lisaks sellele,
et need voimaldavad tanu Idbipaistvusele komposiiti ndha ja selle kovastumist. Tulemus on
suurepdrane hamba anatoomia ja lihem protseduuri aeg. .

Kuidas kasutada: Valige viie saadaval oleva suuruse hulgast selline, mis sobib parandatavale
hambale koige paremini. Seadke matriits instrumendile. Kui Kaviteet on laienenud subgingivaalselt,
tuleb teha igemete retrakisioon. Sisestage viimane kiht komposiiti, suruge matriits vastu hammast,

restauruojamam danciui. Pritaisykite matrica prie instrumento. Jei ertmé turi subgingivalinj
pallpeﬂmq, atitraukite dantenas. Uzdekite paskutinj kompozito sluoksnj, prispauskite matrica prie
danfles, kad kompozitas sutekeéty j incizine ar okliuzine sritj. Paalinkite pertekliy nuo matricos
krasty i polimerizuokite 10 sekundziy pér matrica. Nuimkite matrica ir baikite polimerizuoti
sekdami kompozito gamintojo nurodymus. Nudailinkite ir nupoliruokite.

Yra 5 dydziy.

|spéjimali, iemones ir apribojimai: Tik profesionaliam naudojimui. Matric
skirtos tik vienkartiniam naudojimui. - Pakartotinis naudojimas gali sql\)y%nh Kryzminj uzkretima,
Pasireiskus a,\ergléal vienai i§ sudedamyjy daliy, gaminys negali bati naudojamas. Siekiant
i3vengti netycinio Sio gaminio nurijimo, butina taikyti pilno operacinés zonos izoliavimo technika.
Apie Su priemone susijusj rimta incidenia turety bati pranesama gamintojui_ir tos valstybes
nares, kurioje naudotojas ir (arba) pacientas yra 'swslelPes/jsw_kﬂres, om| elemmga\ institucijai

Valymas ir sterilizavimas: Instrumentas gali bafi sfefilizuojamas, autoklavu 126°C — 16min

134°C —18min. Pries sterilizuojant iSplauti Vandeniu ir enziminiu valikliu. Valymas: va\gmqaﬂlkne
naudodami vandenj ir enziminj valiklj, turintj 4 enzimus amwlazg,uﬂroteazg lipaze ir karbohidraze),
|§\a\ké/dam\ aryna pH intervale tarp 6,5 ir 7,5. Tirpala paruoskite, vatovaudamiesi g@mmlom
nurodymais. Tur bati naudojamas  geriamasis, vanduo. Siekiant didesnio efektyvumo,
rekomenduojama, kad temperatara baty farp 40°C ir 55°C. Panardinkite produkius ir palaikykite

gpsemtus firpale 5 minutes. Nuimkite de?ales ir nuplaukite po tekanéju vandeniu, plovimui skirdami
e

nt 10 sekundziy. Nusausinkite dalis = sugeriamuoju popieriumi_arba vienkartinemis
osinaitemis. Tikrinimas: patikrinkite produkta pries. kiekvieng naudojima, jsitikindami, kad
galiukuose nera pazeidimy ir iSilga 'Lrarykm nera jtrakimy, ir 3idis atvejais nenaudokite. Jtrakiai
gspéla_aple medziagos trapuma, del kurio produkfas gali sulazti

udetis: Instrumentai: Polisulfonas. Matricos: Polipropilenas.
Laikymas: Laikyti sausoje ir vésioje vietoje, saugoti nuo saulés spinduliy.
Pateikimas: ) .
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SeptoMatrix Cervical @
AlaQaVEC TEXVNTO TOIXWHA YIOl ATOKATACTACEIG KAGonG V'

To SeptoMatrix Cervical eival éva dpyavo mou xpnowomoleiral yia ) Slapopewon
PNTIVIbV GF QTIOKATAOTAGELG, KAAONC V) OIATIBET OE TEVTE BIAQOPETIKA (iEyedn, Kal
EVENKTA OxAUaTa KeENDQOUG, Ta ey TéNewd
TIPOGAPHOYH OTNV QUXEVIKH TEPIOXT TOU SOVTIOL dTav, TOUG EQapuoletal mieon. Emiong,
KaBIGTA BUVAT) TV OMTIKOTOINGN KaL ToV TTOAUHERIOHO TG PITTIVIG XAPN 0T DIa@aveld
Tou. To amotéheopa eival EQIPETIKI QVATOMIA TwWV GOVTIWV Kal HEWHEVOG XPOVOQ
enéjiaonc,

Xpnan: EMAéETe petaghy twy mévte SlaBéopwv peyeBiv exeivo mou Taplale kaAutepa
OTQ BOVTI TIPOC AMOKATAGTAON, [POCAPHOOTE TO TEXVINTG TolXWHA 6 Opyavo, EQv n
KoI\GTNTa £XEl UTIOOUNIKR ENEKTAaN, EWBNaTe TNV aniBnon Ty oUAWY. T jote 10
TENEUTIO  OTPWHA PNTIVNG, OUMTMECTE TO TEXVNTO TOiWHA Evavtl Tou SovTioy
avayKGlovias T privy v pEel TpoC T KoMKy agT Tk Tepioy Agaipote
TIEPIOCELDl TS TA AKPA TOL TEXVATOU Kau 1a 10

LEGW TOU TEXVITOU TOIXWHATOG. AQUIDEDTE TO TEVITTO TOlWHA KAl OAOKANPWGTE Tov
TIOAULEPIOHO OUHPWVA HE TIG GUOTACEIG TOU KATAOKEUAOTH TNG PNTIVNG. EKTENEOTE TIG
BIadIKAGIEC PvipiopaTog kat OTIABWONG.

%Iaeempo OE 5 peyedn.

Kat i: VO yia VYEALC ) xprion. Ta
TERVITG TONGLAT TIpo0pICOVTaL i i ove yorian, H emavayenaionoinan Lo va
TipokaMéoel empoNuvon. Av umapxel amodedelypevn alepyia O Kamolo and Ta
GUOTATIKG TOU, TO TIPOiGY v TpEMel va xpnatomonBei. H xprion mave) cuviotétat
TavToTe Y va aogeUxG Tuxala koo o) rpoloviac aratterral mfioe Te
QAMOOVWONG TESIOY. TOV XPNOTIN Kawr) Tov acfevr, 6Tl Ba, Mpémel va avagepel kaBe
G0Bapd MEPIOTATIKG TIOU GXETICETAL IE TO TEXVOAOYIKG TIPOIOV GTOY KATAOKEUAOTH KAl
omy eapué 10 APXT) TOU KPATOUG HEAOUG OTO OTTOIO EIVall EYKATEGTNHEVOC O XPROTNG Kal/r
0aoBevic,
Kabapiolse a Anoorepuon:To spyaleio imooel va anootepulel e aurdxhaoro o
126°C - 16 Aemrtd. / 134°C - 18 Aemrta. Mpwv arno mv anooTeipwon, TPOXWPNJTE HE TOV
KaBAPIOS  YPNOIOTIOKVTAC VEPS Kal Ev(UATIKG QToppuUNavTiko,  Kabapiou6e:
DAiggayete TOV KaBapIopo pe T PorBeld EVCUMIKWV amOpPUNIVTIKWV 4 ev(Ouwy
(anUAGon, pwredon, AMAon Kat USATAVBPAKEC) Kat e kaBapd £0pog pH LETAg) 6,5 - 7,5.
[TPOETOILAOTE TO SIGAULA CULPWVA KE TIC OBNYIEC TOU KATAGKELATTN. To VePO Ba mpérel
va elgar noaio, a Kakiteon arotekegjianikoTia, QuvioTdral 1 Ceppiokpagia va eval
gsra{u 40°C kai 55°C. BUBIOTE Ta MPOIGVTa KAl aQROTE OE enagn via \ETTTd pe 0
(GAULG, AGQIPEDTE TG, KQU EETAOVETE |iE OLEVO VEO Yia 10
BEUTEPOAETTTOL JTEWWOTE Ta KOUUATI ME QTIOPPONTIKO YapTi 1. HAVINAAKIA piaC
xerjong. EmBewpnon;: EAéyEte T0 mpoiov mpiv anod kABe xpRon, mapatnpvtag eav
UMapyel (NG 0Ta GKPA 1 TIC PWYHEC KOT AKOG TOU 0pYAVOU Kal Ny 10 ?
OE TETOIEG. O1 IEC Eival ™me JTaC TOU UAIKOU, TIoU
ITOPE Va TTPOKAAEQEL OTIACILIO TOU TTPOIOVIOG.

OvBeon a un, TG T T é

Iql)u)\uEn:,Nu PUAACOETAL OE ENPO Kal BPOTEPG [IEPOG KAl Va TTPOCTATEVETA GO TO PUIG.
lapousiaon;
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SeptoMatrix Cervical

Transparentna matrica za restauracije klase V/

SeproMatix Cemvical je_ instrument koji se korist, 2 modelovanje kompoz
restauracijama klase V, sastavljen od pet razlicitih veli¢ina i fleksibilnih oblika 3k
Matrice omogucavaju savréenu subgingivalnu adaptaciju u cervikalnom podru¢ju zuba
kada se drzi pod pritiskom, i zahvaljujuci svojoj transparentnosti omogucava vizualizaciju
i pc:limkerizaciju ompozita. Rezultat je izuzetna anatomija zuba | skraceno trajanje

ostupka.

3k be wopwcri: zaberite od pet dostupnih velicing jednu koja najvide odgovara zubu
koji se restaurira. Prilagodite ‘matricu instrumentu. Ako Supljina ima_subgingivalni
produzetak, izvedite povlacende gingive. Stavite poslednji sloj kompozita, “pritisnite
matricu prema zubu i naterajte kompozit da ude u incizalno/okluzalno podrucje. Uklonite
viskove sa ivica matrice i polimerizujte 10 sekundi kroz matricu. Uklonite matricu i zavrsite

imerizaciju u skladu sa i ¢ ita. Izvrsite postupke

zavrsne obrade i Foliranja.
Dostupno u 5 velicina.

2 " orp: alnu upotrebu. Matrice su
samo za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba moze da izazove unakrsnu
kontaminaciju. Proizvod se ne sme koristiti ako postoji dokazana alergija na bilo koju od
nfegovih komponenata. Da bi se zbeglo slicano gutapye ovog proizvoda neophodno je
primeniti tehniku potpune izolacije operati ja. Svaki ozbiljan incident povezan sa
ovim medicinskim sredstvom mora se prijaviti proizvodacu i nadleznim organima drzave
¢lanice u kojoj je boraviste korisnika ifili pacijenata. ) .
e in Crepunusaumja: Sterilisite u autoklavu (126°C — 16min / 134°C - 18min). Pre
sterilizacije ocistite vodom 1 enzimskim deterdzentom. Ynwhetbe: Yuwhetbe n3splumte
3 IOMON eH3VIMa BOJe 1 eH3UMATCKOT AeTeplienTa 4 (Amwnasa, Mpoteasa, Junasa u
RMKOKIGPATa) 1 C3 T pactionom X viswedy 65 - 7,5, fipuripevrte pactaop
npema ynyTcTeuma npovssohada. Bojia Tpeba ia byne nuTia. 3a 6oy eduikacHoCT
npenopyugje ce Temneparypa mmehcy 40°L| v 55°Ll. MotonuTe Npou3Boge n ocTasuTe y
KOHTKTY > MUHYTa Ca PACTBODOM. CKAHUTE Aeniobe W ucnepiTe noj Tekyhom BofioM
HajMarbe 10 cekyHaw. Komage ocyluuTe ynvjajyAum nanupom Wi Mapamviuama 3a
jeaHokpatHy ynoTpeby. Mposjepa: MposjepuTe NpouM3eos Mpuje ceake ynotpede,
majyhit y BV Aa Ma owTeherba Ha BPXOBYIMA W MYKOTUHAM [ly>X MHCTPYNIEHT 1 HE.
KOPVCTTE VX y TaKBIM ClyajeBuma. [TyKOTVIHE Cy 3HaK KpXKOCTV MaTepyjana Lo MoXe
nom

nii et komposiit valgub_intsisiooni ()Dk\usioom’ iirkonda. Eemaldage liigne materjal majriwls‘\
servadelt ja kovastage 10 sekundit [abi matriitsi, Eemaldage matriits Ja viige pul
vastavalt komposiidi tootja soovitustele. Tehke viimistlus- ja poleerimisprotSeduurid

Saadaval 5 sul . N . ) ) .
Hoiatused, ettevaatusabinoud ja piirangud: Ainult erialaseks kasutuseks. Matriitsid on ainult
tihekordseks kasutuseks. Korduskasutamine voib pohjustada ristsaastumist. Kui on toendatud
allergia mone koostisosa vasu, ei tohi toodet kasutada. Toote juhusliku allaneelamise valtimiseks
tuleb kasutada tooval{a tdieliku isoleerimise tehnikat. Igast seadmega seotud ohujuhtumist tuleks
teatada seadme toofjale ning kasutaja ja/voi patsiendi asukohajargse liikmesriigi pddevale

asulusele.
Tirisana un steri ja: Instrumentu var sterilizet autoklava 3ada rezima: 126°C — 16min /
n a ar_adeni un fermentativu mazgasanas lidzekli

134°C — 18mil Pumslste(ihzacnas janomazga ar af
TiriSana: Veiciet tirSanu ar adens un fermentativa mazgaSanas lidzekla 4 enzimu_ (amilazes,
groleézes‘ lipazes un og|hidrazes) palidzibu ar firu pH diapazonu no 6,5 lidz 7.5. Pagalavuﬂeﬂ
kidumu saskana ar razotaja noradijumiem. Udenim jabat dzeramam. Lai panakil labaku
efektivitati, ieteicams, lai temperatara butu no 40°C Iidz 55°C. Legremdejiet izstradajumus un 5
mingtes afstajief saskaré ar Skidumu. Nonemiet detalas un vismaz 10 sekundes skalojiet zem
tekosa adens. lzzavejiet gabalus ar absorbejosu é)apiru vai vienreiz, lietojamam - salvetem.
Parbaude: parbaudiet jzstradajumu pirms Katras liefoSanas, parbaudot, vai instrumenta uzgali nav
bojati vai plaisas, un $ados gadijumos nelietojiet. Plaisas norada uz materiala trauslumu, kas var
izraisit produkta sapliSanu. o

Koostis: In: N Matriitsid; il

Ladustamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas, kaitstult pikesevalguse eest.

Tootevariar . ) L
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SeptoMatrix Cervical
Ske'l’\dﬂ V klases restauravimo mairica @

SeptoMatrix Cervical yra modeliugti V klases restauravimo kompozitu naudojamas instrumentas,

esantis penkiy skirtingy dydziy ir lanksciy apvalkalo formy. Del matricy uztikrinamas puikus

subgingivalinis prisitatkymas prie danties kaklelio srities, jj spaudziant, be to, leidzia vizualizuoti ir

DOlImg[IZLID\‘I kgmpnzwlq del jo permatomumo. Rezultatas — puiki danty anatomija ir sutrumpéjes
rocedaros laika:

oce
Elaudujimas: Pasirinkite i penkiy turimy dydziy tokj, kurj bus galima geriausiai pritaikyti

Cacras: Instrymenti: Polisulfon. Matrice: Polipropilen, N
Cnaguiue: Cuvati na suvom i hladnom mestu, zasticeno od sunceve svetlosti.
Ba M&am’e npovlsatﬁa: ) . . .
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wl Manufacturer:

DE: M . TDV Dental Ltda.

ES: Dispositivo Médico CNPJ 81.591.786/0001-60
T: Dispositivo Medicale XV de Novembro, 9944

L Wyrobem Medycznym R
0S: Zg vavolnick'myProgtiedkem gg:e?gég/?s%()? Brasil
Q: Dispozitiv Medical .55 47 3395-6115

 MeIMLIMHCKO n3nenve
HU: Orvostechnikai Eszkoz

K: Zdravotnickou Pomackou

L: Medisch Hulpmiddel

T: Dispositivo Médico

U: MepuumHckoe nsgenve
HR: Medicinski Proizvod

L: Medicinski Pripomocek
ET: Meditsiiniseade
LV: Mediciniska lerice
LT: Medicinos Prigmone
EL: 1atpotexvoAoyIké mipoidv
SR: MeanuymHcKo cpeacTso
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